
Scherm 1
27"

PC rechts

PC links

LAMP
CAMERA

Scherm 2
27"

Scherm 3
27"

Scherm 4
27"

Scherm 5
55"

Chirurgische 
pendel

Anesthesie 
pendel

Voorzieningen 
pendel

Muur panel(en)

Speakers 
opdek &

 anesthesie berging

Speakers OK 4x

Interfacing 
ruimte verlichting,

OK lamp,
plenum verlichting.

ON-AIR
INDICATIE
cockpit (?)

Blackbox
 recording: 

Niet in 
aanbesteding.

Mobiele trolley
glasconverters AVC centrum

AUDIO VIDEO 
ROUTERING

Endoscopische 
trolley

chirurgie
Lifeline/back-up video

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal  2 kanalen 
return

Video signaal  6 kanalen

AVC audio return

Intercom audio

OK audio
Centrale microfoon

Video signaal 

Video signaal 

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Video signaal

Webradio audio

AVC single-mode 
verbindingen

AVC audio send

(3x universele in/output)

(3x universele in/output)

(2-4 universele in/output 
afhankelijk type OK)

ECHO

Video signaal

CAM1

CAM2

CAM 3

CAM4

Blackbox camera’s 
& audio

Niet in aanbesteding.

Video signaal  4 kanalen

Blackbox audio

Video signaal

Video signaal

Scherm 6
-55" touch VUMC.
-42" touch AMC niet in aanbesteding. 

4 x Video signaal:
Roomcams :
koppeling wel onderdeel 
van aanbesteding.

4 x Video signaal :
koppeling wel onderdeel 
van aanbesteding.
2 x roomcam 
1 x endoscopie
1 x pat. monitoring

Bediening /
Nurse workstation

PTZ bediening

Video signaal
PTZ bediening

Reeds bestaande video verbinding naar Perfusie 

kantoor.  AMC specifiek  Op 5 cardio OK’s

PTZ-CAM

PTZ-CAM

MONITORING

Video signaal  2 kanalen simulaan 

Beeldopslag

Huidige AMC oplossing

PC anesthesie

Video signaal

(3x universele in/output)

3D
Verrijdbaar 3D scherm

op trolley.

Configuratievoorbeeld
daadwerkelijke type en 

aantallen variëren 
dagelijks.

New compliance
Cockpit

 locatie PC is AMC/VUMC specifiek


